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クリオスターNX70 

 
データログの取得方法 

 

準備 

１． ＮＸ７０用のＵＳＢメモリーを準備してください。 

２． ログ取得後、初期設定にもどる場合があります。 

設定をメモしてください。（霜取開始時間、殺菌の開始時間、曜日の確認、薄切厚など） 

霜取開始時間の確認：メニューー設定―霜取を押して時間を押すと開始時間が表示されます。 

殺菌の開始時間・曜日の確認：メニューー設定―殺菌を押すと曜日と時間が表示されます。    

設定していない場合はオフと表示されます。 

 

データログの取得 
１．ＵＳＢメモリーを電源スイッチの隣にあるＵＳＢポートに挿入してください。 

 

２．【メニュー】を押してください。 

３． 【設定】を押してください。 

４． 【データ・ログ】を押してください。 

５． パスワード dataLog  を入力してください。 

入力方法 

小文字にするために 【Ａａ１】ボタンを押してください。 

data を打ち込み、【Ａａ１】ボタンを押して大文字にし Ｌを打ち込んでください。 

【Ａａ１】ボタンを押して小文字にし og  を打ち込んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 【OK 】 を押してください。 
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７． データログが表示されます。エクスポートを押してください。 

 

８． 棒グラフが進んでいき、エクスポートが終了するとExport completed が表示されます。  
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９． 戻る ボタンを押して最初の画面に戻ってください。 

英語の表示になっていた場合は 設定がリセットされています。 

準備でメモした設定に戻してください。 

 

１０． USBメモリーを取り外し、内容を確認してください。 

Serviceフォルダーの中の Protocol のフォルダーのエクセルファイルが必要情報となります。 

解析ご希望の方は、下記アドレスにProtocolの中のファイルを送ってください。 
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１０．サービス画面から 戻るボタンを押して、通常使用の画面に戻ってください。 

注意：戻った画面が英語表示だった場合は、初期設定に戻っている場合があります。 

ログを取る前にメモした設定になっているか確認し、設定を戻してください。 

 

言語設定は日本語から英語になっている場合があります。 

再起動後、言語設定で日本語が選択されているのにも関わらず全体は英語表示となっている場合

があります。その場合、一度別の言語（英語等）を選択し、ＯＫを押してから、再度日本語を選択し

ＯＫを押して完了してください。 
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